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Used Products

DENTES - Coroas - Oxidos ceramicos - Preparo Retentivo - Supra-gengival - Margem Visivel - Multilink N

[] Multilink N
Cimento resinoso universal autopolimerizavel B
, P —
[] Proxyt livre de fluor
Pasta profilatica sem flGor 1 St

12 ey

[] OptraStick

Acessorio que possui uma ponta adesiva flexivel

[] Ivoclean
A pasta de limpeza universal lvoclean limpa efetivamente as superficies de adesao de
restauragdes protéticas apds a prova intraoral Steger
-
[[] OptraDam

OptraDam Plus é um dique de borracha moldado anatomicamente para o isolamento
absoluto do campo operatério

[] Liquid Strip
Gel de Glicerina evita a formagéao da camada inibidora de oxigénio de compdésitos com
restauragdes compostas e de ceramica ’
[] OptraPol
OptraPol é perfeitamente adequado para o acabamento e polimento de todos os = || ==

materiais compdsitos mais populares em uma Unica etapa

[] Fluor Protector
Fluor Protector é um verniz de protecdo para dessensibilizacdo e profilaxia contra as L_
caries. Ele contém fldor l-
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fluxograma Multilink N

DENTES - Coroas - Oxidos ceramicos - Preparo Retentivo - Supra-gengival - Margem Visivel - Multilink N

0 O temporario é removido

[

O material provisério é removido. Se necessario, o restante
do cimento provisério é removido com uma escova de
polimento e pasta profilatica livre de flior e 6leo (ex.: Proxyt
livre de fluor). Em sequéncia, o preparo é seco com jato de
ar livre de 6leo.

e A restauracéo é testada

»

A restauragao definitiva é provada na cavidade. Nesta fase,
a cor, a adaptagao e a oclusédo da restauracao sao
- verificadas.

e A restauracao é pre-tratada

As superficies internas da restauragao sao jateadas e.g.IPS
e.max ZirCAD, 1 bar, Al,O; 100 pm ou conforme
recomendado pelo fabricante dos materiais restauradores.
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pincel ou microbrush e deixe-o0 agir durante 60 segundos.

7 Monobond N ¢ aplicado na superficie pré-tratada com um
Posteriormente, a superficie é seca com um forte jato de ar.

A preparacao é isolada e limpa.

Isolamento relativo do campo operatério - de preferéncia
com OptraDam ou, alternativamente, com almofadas
absorventes e um sugador de saliva - é indispenséavel.

O preparo é limpo com uma escova de polimento e pasta
profilatica livre de flior e 6leo (ex.: Proxyt livre de fluor.
Entao, é condicionado com spray de agua. Em sequéncia, o
preparo € seco com jato de ar livre de oleo. Excesso de
secagem deve ser evitado.

Aplicar a mistura do Multilink N Primer A/B sobre a
superficie de unido utilizando um microbrush, comecando
pela superficie do esmalte, esfregando-o por 30 seg.
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O excesso de Multilink N Primer é disperso com um forte
jato de ar até que a pelicula mével desapareca. Uma vez que
o primer é autopolimerizavel, a fotopolimerizagao é
desnecessarial

O Multilink N é dispensado da seringa automix e a
quantidade desejada é aplicada diretamente sobre a
restauracao.

A restauracao e posicionada e o excesso de cimento é removido

A restauragao é posicionada e mantida no local utilizando
uma pressao leve e constante.

Excesso é removido com um instrumento adequado (ex.:
uma espatula ou pincel). Cuidados devem ser tomados para
remover todo o excesso em areas de dificil acesso.
(proximais, margem gengival).
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Como todos os compositos, Multilink N € sujeito a inibicao
pelo oxigénio. A fim de evitar este problema, é aconselhavel
cobrir as margens da restauragdo, com uma camada de gel
de glicerina (ex.: Liquid Strip) imediatamente apés a
remogao do excesso de cimento.

Em seguida, todas as margens do cimento séo
fotopolimerizadas por 20 seg. (ex.: Bluephase N no modo
HIGH, aprox. 1.200 mW/cm?). Materiais que s&o opacos, em
outras palavras, onde ndo ocorre a passagem da luz, deve-
se permitir o tempo de autopolimerizagao do cimento.

- O Liquid Strip é enxaguado e o isolamento é removido.

A restauracao completa é concluida.

5 As areas interproximais sao ajustadas com tiras de
' = acabamento e polimento. A oclusdo e movimentos
- funcionais sdo checados e ajustados, se necessario. As
margens da restauragao sao polidas com pontas polidoras
(OptraPol) ou discos.
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e Aplicagéo de Fluor nos Dentes

Uma fina camada do Fluor Protector é aplicado com um
Vivabrush ou pincel e distribuido uniformemente. O verniz é
seco com um jato de ar.
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